АЛЬБУМИН-ВИТАЛ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬБУМИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ УНИФИЦИРОВАННЫМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 


Кат. № В 21.02 - 200 мл

ПРИНЦИП МЕТОДА

Альбумин образует окрашенный комплекс с бромкрезоловым зеленым (БКЗ) в слабокислой среде в присутствии детергента.

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ)

Сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСТАВ НАБОРА 

РЕАГЕНТ № 1 - МОНОРЕАГЕНТ

Ацетатный буфер, рН 4,2.........................….50,0 ммоль/л

БКЗ…………………………………………..0,10 ммоль/л

Детергент

РЕАГЕНТ № 2 - КАЛИБРАТОР

Альбумин сывороточный…………………...…...60,0 г/л

Натрий хлористый…………………………154,0 ммоль/л

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейность - отклонение не более 5 %

в диапазоне концентраций 10-60 г/л

Чувствительность - не более 4 г/л

Коэффициент вариации – не более 5 %

Время проведения анализа – 5 мин

ХРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес 

( хранение при 2-4(С).

2. Срок годности вскрытого реагента № 2 – 6 мес

(хранение при 2-4(С)

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно после каждого использования  реагентов.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

ИЗМЕРЕНИЕ

Длина волны: 628 нм (ФЭК – 590 нм).

Длина оптического пути: 1 см.

Температура инкубации : 18-25(С

Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

	
	Опытная проба
	Калибровочная

проба
	Холостая проба

	Образец
	0,01 мл
	-
	-

	Бидистиллир.

вода
	-
	-
	0,01 мл

	Реагент № 1
	2,0 мл
	2,0 мл
	2,0 мл

	Реагент № 2
	-
	0,01 мл
	-


Пробы перемешать, инкубировать 5 мин при 18-25 (С.

Фотометрировать.

Стабильность окраски – не менее 8 часов.

РАСЧЕТЫ 

Расчет концентрации альбумина (С):  

С= Аоп/Акал(60 (г/л(; 

где:  Аоп- адсорбция опытной пробы,

Акал-адсорбция калибровочной пробы;

60 г/л – концентрация альбумина в калибраторе.

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

35-50 г/л

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Реагент № 1 хранить в темноте.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток “Сontronorm” & “Contropath” (Biocon, Германия),  “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Швейцария), “Randox normal”  &  “Randox elevated” (Randox, Великобритания). 
